ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

ОАО «Леноблгаз»

	наименование и адрес юридического лица

	

	188218, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, п. Новоселье

	

	

	шифр поверительного клейма


	для собственных нужд

	сфера действия аттестата аккредитации


	№
	Вид поверки
	
	Метрологические характеристики
	

	п/п
	(первичная при выпуске из производства, первичная при ввозе по импорту, первичная после ремонта, периодическая)
	Наименование групп средств измерений
	Диапазон измерений
	Класс, 

разряд,

погрешность
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Первичная после ремонта, периодическая
	Манометры технические
показывающие, самопишущие,
электроконтактные 
	0 ... 0,1 МПа
(0 ... 1 кгс/см2)
0 ... 0,16 МПа
(0 ...  1,6 кгс/см2)
0 ... 0,25 МПа
(0  2,5 кгс/см2)
0 ... 0,4 МПа
(0 ... 4 кгс/см2)
0 ... 0,6 МПа
(0 ...  6 кгс/см2)
0 ... 1,0 МПа
(0 ...  10 кгс/см2)
0 ... 1,6 МПа
(0 ...  16 кгс/см2)
0 ... 2,5 МПа
(0 ...  25 кгс/см2)
0 ... 4 МПа
(0 ... 40 кгс/см2)
0 ... 6 МПа
(0 ...  60 кгс/см2)
0 ... 16 МПа
(0 ...  160 кгс/см2)
	КТ 1... 4,0

КТ 1... 4,0

КТ 1... 4,0

КТ 0,6 ... 4,0

КТ 0,6 ... 4,0

КТ 0,6 ... 4,0

КТ 0,6 ... 4,0

КТ 0,6 ... 4,0

КТ 1,0 ... 4,0

КТ 1,0 ... 4,0

КТ 1,5 ... 4,0
	

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	Первичная после ремонта, периодическая
	Напоромеры показывающие
	ВПИ 4…25 кПа


	КТ 1,5... 2,5


	

	3
	Первичная после ремонта, периодическая
	Манометры дифференциальные показывающие и самопишущие



	ВПИ 4…25 кПа


	КТ 1,5... 2,5


	


Заместитель Руководителя Федерального агентства

 по техническому регулированию и метрологии              ______________
_______________________


                                                                             подпись


инициалы, фамилия                                                              
